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Ελληνικά
Πληροφορίες συστήματος
Για χρήση στους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR, ο κωδικός
βαθμονομητή είναι 505. 
Για χρήση στους αναλυτές cobas c, ο κωδικός βαθμονομητή είναι 566.
Για χρήση στους αναλυτές COBAS INTEGRA, ο κωδικός συστήματος είναι
07 7560 6.

Προοριζόμενη χρήση
Το Fe Standard (πρότυπο διάλυμα σιδήρου) προορίζεται για χρήση στη
βαθμονόμηση των ποσοτικών αναλύσεων ακόρεστης σιδηροδεσμευτικής
ικανότητας (Unsaturated Iron Binding Capacity - UIBC) σε αναλυτές
κλινικής χημείας της Roche.

Περίληψη
To Fe Standard (Fe STD) είναι έτοιμος προς χρήση βαθμονομητής, που
έχει ως βάση υδατικό διάλυμα.
Οι συγκεντρώσεις των συστατικών του βαθμονομητή έχουν ρυθμιστεί έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη βαθμονόμηση των αντίστοιχων μεθόδων
της Roche σε αναλυτές κλινικής χημείας. 
Ορισμένες μέθοδοι που ορίζονται στο εσωκλειόμενο φύλλο τιμών πιθανόν
να μη διατίθενται σε όλες τις χώρες.

Αντιδραστήρια – διαλύματα εργασίας
Δραστικά συστατικά: 
0.09 mmol/L σιδηρούχο θειικό αμμώνιο
Αδρανή συστατικά: 
Αραιωμένο θειικό οξύ
Για τους αναλυτές cobas c (εκτός από τον αναλυτή cobas c 111), οι τιμές
βρίσκονται κωδικοποιημένες στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται
στους αναλυτές μέσω του συνδέσμου cobas link.

Τιμές βαθμονομητή
Το Fe Standard είναι ένα προϊόν το οποίο παρασκευάζεται ζυγιστικά και
περιέχει σίδηρο σε συγκέντρωση 500 µg/dL (89.5 µmol/L).
Πληροφορίες ιχνηλασιμότητας δίνονται στα φύλλα μεθόδου των σχετικών
αντιδραστηρίων του συστήματος.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις
Για in vitro διαγνωστική χρήση.
Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά τον
χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.
Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, φύλλο δεδομένων ασφάλειας για
επαγγελματίες χειριστές.

Χειρισμός
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε προσεκτικά πριν από τη
χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό αφρού.
Οι εσωκλειόμενες ετικέτες γραμμικού κώδικα προορίζονται αποκλειστικά
για χρήση στους αυτοματοποιημένους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR
και στα συστήματα cobas c, με σκοπό την αναγνώριση του βαθμονομητή.
Επικολλήστε τις ετικέτες γραμμικού κώδικα στα σωληνάρια τα οποία
φέρουν τους υποδοχείς δείγματος που περιέχουν το υλικό του
βαθμονομητή.

Φύλαξη και σταθερότητα
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 15‑25 °C.
Κριτήριο των δεδομένων σταθερότητας που ορίζεται από τη Roche:
Ανάκτηση εντός ± 5 % της αρχικής τιμής.

Σταθερότητα:

Κλειστό: Έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης
σε θερμοκρασία 15‑25 °C.

Μετά το άνοιγμα: Έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης
σε θερμοκρασία 15‑25 °C.

Φυλάξτε το βαθμονομητή καλά κλεισμένο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Παρεχόμενα υλικά
▪ Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιδραστήρια – διαλύματα εργασίας»
▪ Ετικέτες γραμμικού κώδικα 
Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται
▪ Αντιδραστήρια συστήματος και αναλυτές κλινικής χημείας της Roche
▪ Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός 
Ανάλυση
Χρησιμοποιήστε το Fe Standard όπως υποδεικνύεται στο αντίστοιχο φύλλο
μεθόδου των αντιδραστηρίων του συστήματος.
Σε αυτό το φύλλο μεθόδου χρησιμοποιείται πάντοτε μια τελεία (στιγμή) ως
υποδιαστολή, προκειμένου να σηματοδοτεί το όριο μεταξύ του ακέραιου
και του κλασματικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού. Δεν
χρησιμοποιούνται τελείες ως διαχωριστικά στις χιλιάδες.

Σύμβολα
Η Roche Diagnostics χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα και σήματα
πέραν αυτών που παρατίθενται στο πρότυπο ISO 15223‑1.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βαθμονομητής

Όγκος μετά την ανασύσταση ή την ανάμιξη

Οι σημαντικές προσθήκες ή αλλαγές υποδεικνύονται από μια λωρίδα υπόδειξης αλλαγής στο περιθώριο. 
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