
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αποικίες ανά οπηικό πεδίο 

(Μέζος όρος από 10 οπηικά πεδία) 

Τίηλος ζηελέχους 

1 έως 2 ≥ 10³ CFU/ml 

2 έως 5 ≥ 10⁴ CFU/ml 

5 έως 15 ≥ 10⁵ CFU/ml 

15 και άνω ≥ 10⁶ CFU/ml 

Τίηλος ζηελέχους   

Mycoplasma HUF 
10 test.  Cat no 100339.  -  GR/CA01/GRM5/O/74.     

 

Για την εργαςτηριακή διάγνωςη των ουρογεννητικών Μυκοπλαςμάτων  Μ.  hominis, U. urealyticum & M. fermentans. 
Περιλαμβάνει: 1) Το M. U-A, για τον εμβολιαςμό του δείγματοσ.  2) Το MYCOTEST, για την ταυτοποίηςη (βιοχημική) και ημιποςοτικό 

προςδιοριςμό. 3) Το MYCOTEST AGAR, για την καλλιζργεια, ταυτοποίηςη (μικροςκοπική) και αρίθμηςη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ 

 
 
 
 
 
        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

  
                                       

 

 

 

 

 

 

 

1.  M. U-A      10 test 

Εμβολιαςμόσ του δείγματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  MYCOTEST  10 test 

Ταυτοποίθςθ (βιοχθμικι) 
και θμιποςοτικόσ προςδιοριςμόσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MYCOTEST AGAR  10 test 
Καλλιζργεια, ταυτοποίθςθ 
(μικροςκοπικι) και αρίκμθςθ.  

 

 

 

  
        

 
1. Εμβολιάςτε το δείγμα ςτο M. U-A.  

Σε δείγματα από ςτειλεό εμβαπτίςτε με  
περιςτροφζσ του ςτειλεοφ.  
Σε υγρά δείγματα ρίξτε 200μl.  
Τα οφρα πρζπει να φυγοκεντροφνται.                                      

2. Ρίξτε 100μl ςε κάθε  

ςωληνάριο του MYCOTEST 

και 10μl ςτο 

MYCOTEST AGAR. 
                                     
       
      
       

         
 

  4. Φυλάξτε το εμβολιαςμζνο  

     M. U-A ςτην κατάψυξη (–20  ºC) 
     μζχρι να ολοκληρωθεί η εξζταςη. 
 

   

  

 

Mycoplasma fermentans:  
Αποικίεσ ςτρογγυλζσ με φυςαλιδώδθ επιφάνεια  
και ςκοφρα κεντρικι κθλι (ςαν αυγό μάτι).  
Ζχουν διάμετρο 100 – 400μm.  
Αναπτφςςεται ςε 4 – 5 μζρεσ.                                                                     

Mycoplasma hominis:  
Αποικίεσ ςτρογγυλζσ με κοκκώδθ επιφάνεια  
και ςκοφρα κεντρικι κθλι (ςαν αυγό μάτι).  
Ζχουν διάμετρο 100 – 200μm. 
Αναπτφςςεται ςε 24 – 48 ώρεσ. 

Ureaplasma urealyticum:  
Αποικίεσ ςυμπαγείσ με ςκοφρο καφζ χρώμα  
(ςαν αχινόσ ι ςαν κουβάρι).  
Ζχουν διάμετρο 50 – 100μm. 
Αναπτφςςεται ςε 24 – 48 ώρεσ. 
 

 

Στο MYCOTEST AGAR κα παρατθριςετε (ςτο μικροςκόπιο x10 
μεγζκυνςθ) τισ χαρακτθριςτικζσ αποικίεσ των μυκοπλαςμάτων. 

Ελζγξτε το MYCOTEST ςτο πρώτο 24ώρο.  
Εάν ζχει αναπτυχκεί Mh ι Uu,  το χρώμα του  
αντίςτοιχου υλικοφ γίνεται κόκκινο. 
To Μ. fermentans διαςπά τθν αργινίνθ πολφ  
αργά και αλλάηει το χρώμα ςτο ςωλθνάριο Mh 
από κίτρινο ςε κόκκινο μετά από 6 ζωσ 8 μζρεσ.      

MYCOTEST ST 
Τεςτ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά των ουρογεννθτικών μυκοπλαςμάτων  

Mycoplasma hominis,  Ureaplasma urealyticum 
10 test.  Cat no 100332            

 
  Πταν το αποτζλεςμα του Mycoplasma HUF είναι κετικό για  Mh ι Uu 
τότε με το MycoTest ST ελζγξτε τθν ευαιςκθςία των Μυκοπλαςμάτων 
ςτθν Lincomycin (4μg/ml), Roxithromycin (4μg/ml), Doxocyclyne 
(8μg/ml) και Ofloxacin (4μg/ml).  
  Ξεπαγώςτε το εμβολιαςμζνο M. U-A και ρίξτε 100μl ςε κάκε 
ςωλθνάριο του MycoTest ST. Επωάςτε για 24 - 48 ώρεσ ςτουσ  
36 - 37 °C.  
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ MYCOTEST ST 

 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
(Δεν αναπτφςςονται. 

Κίτρινο υλικό) 

ΑΝΤΟΧΗ 
(Αναπτφςςονται. 

Κόκκινο υλικό) 

U. urealyticum Roxithromycin 
Doxycycline 

Ofloxacin 

Lincomycim 

M. hominis Lincomycin 
Doxycycline 

Ofloxacin 

Roxithromycin 

 

Αποικίεσ ανά οπτικό πεδίο 
(Μζςοσ όροσ από 10 οπτικά πεδία) 

Τίτλοσ ςτελζχουσ 

1 ζωσ 2 ≥ 10³ CFU/ml 

2 ζωσ 5 ≥ 10⁴ CFU/ml 

5 ζωσ 15 ≥ 10⁵ CFU/ml 

15 και άνω ≥ 10⁶ CFU/ml 

 

 

3.   Κλείςτε τα πϊματα και επωάςτε 

ςτουσ 36 - 37 °C ςε αερόβιεσ ςυνθήκεσ 
για 24 – 48 ϊρεσ. 
To MYCOTEST AGAR πρζπει  
να τοποθετείται ανάποδα.   

 


